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Freqaeatjoberdk ! 15 - I5GOO He 
B eflioBlagaikaoppgn i 

boyen link* : too r sehaal 0 - 15OO Is 
boreu reehte % Toor sehaal 0 - 1J000 Is 
midden s synohrenisetieknnp 

beneden links s Tolumaregolaar 
beneden mi ddens Ter swakke rtrappenschake laar 
beneden reohtsjuitgangsaanpnsBiagssehake- 

laar 

Afmetlngon ; 330 x 230 x IJ 4.0 ram 

Qawlaht ; 10,9 kg 

Strooiworbruik 1 ea. 50 Watt 

ttem« out put spanning : 15 V over sen vreerstend 
Tan 1000 Ohm 



Figurem 



1. yerswakkerEohskelaar 

2. vooraanaioht 
3* prims! peschema 

2l. montage -schema 1e oscillator 
5* montage -s ah eme. 2 e oscillator 
6* montage -schema Tersterker (bOTan- 

tijde) 

7. montage -schema Tersterker (onder- 

ei Jde) 

8. bedradings schema yoer 3 chassis 



BESCHR1 JVIMj (fig ,3) 



Pwee in drlepunt gesohakelde oscillatoren, 
lereren elk ean H.F. signaal, golflengte c&. 
550 el. Be beide W.F. si gnal en warden in sorts 
Op de doorverbonden. diodes van da lineal re 
dlededeteotor gebraeht , Het yaraehilsigna&l 



Tan de beide oscillatoren war&t na deteotle 
Tereterkt door buis LJ en Lfe. 

Do slingerkring Tan de eerste oscillator bs- 
start uit de spoelea sfe, S7 an de eosaonsa- 
toren Cl, C2, C5, c6, C? en cJi2. C8 en R25 
sljn roo stereo usd ensator en lekweer stand, Rife 
eronals R17 on R£i yoorkomen parmsitalr osoll- 
leeren. R2 dient Toor syne hroni satie op 100H*. 
Ooor regaling met R2 verandert de impedantie 
Tan de serieschakeling C2-R2 en due 00k So 
frequentie van de oscillator, De eohakeling 
Tan de 2e oscillator ie in primeipe geli Jk aan 
die Tan de eerste. 

Het gedeteeteerde sign**! orer K16 komt yia 
Rlj.8, C28, Rt7 op het rooster Tan de L.F, ver- 
sterkerbuis L5> Via de eohakeliag R15-C2fi-C2'7 
Ri8-CJ}0 warden alls f rsquenties boven 1 500017s 
(o.a a oseill.freq, haraonisoheii, somfrequen- 
tie) zoodanig yerzwakt, dat geen eta ring on 
kunaon optredon, Het aignaftl op het stuur- 
rcoster Tan L5 wordt na versterking en Tia 
weoretandkoppeling toegevoerd aan het stuur- 
rooster Tan Lfe, Met inbogrip Tan yerschlllen- 
de wear standee on eondoosateren ter yerkrij- 
glng Tan de Juiiste freq, karakteri etiak, be- 
staat dess koppelizg uit R22-C33-R23-C35-R29- 
R1-C39 - H27« Hot potentiometer R1 k&n de out- 
put spanning gerogeld warden. Tegonkoppellag 
is toegspast door sen gedeelte van de ou%>ut- 
spanzsiag via S16-R31-C30 terug to Toeren naar 
de kathod efcri ag yon L5 ett boyendion doer 
sleehts eon gedeelte Tan do katho dewee -stand 
R19-R20 met C29 to ontkoppelen. 

Us ySi^aags'trajisf'crnii.’tor Si”/ 316 hwaft ver- 

sohi Hondo aftakkingon, sraardoor het nsogeli Jk 
is de gunstigete aanpassing to kieson. Dit 
gesohiodt door middel yan de sohakolaar a2. 

Sehakelaar A2 

In pos.fc is de ginstigste uitB.imp. 1000 Ohm 



In NtderleM gedrukt 
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In ?as.5 is de gunstigste uitw.imp. 500 Ohm 

" " k " ■ » " 250 ” 

f> K j " if » tj ,r ' „ 

» " 2 * * * « * 2 S ’ 

" * ' is ie TcrEwakker A 1 aangesloten. 

Alleon in stand it, 5 *n 6 ligt hat midden van 
de transforms tor ana aarde. 

In all# stwadea liggen da klennen £1 an K2 
(roltmeterklanmen) parallel aan E3 an Kl} (out- 
pttklaaoien) . Ka Inschakellng van da Terzwakker 
(sehak. A2 in pos.1) kan man hat signsal ia 
6 trappen regelen (sle fig.l}, Elks trap ver- 
iwakt hat signaat tot op l/lO. 



Sehakelaar A1 

Fob, 6 geeft hot rollo signakl 
s 5 " 1/tO ran dat signaal 

* 1 * * 1/100 " " 

■ 3 * 1 / 1000 ” " " 

■ 2 * 1 / 10000 " " 

" 1 " 1 / 100000 " * " 



Thsschec da klemman K3 an Kit wordt dug aleehts 
am gedeelte Tan hat elgnaal afgenomen, De 
meterklenmen K1 an K2 hlijven eahter over de 
voile output gesehakeld (fig.T). 

Hat kathodestraalbuis;)® LI krljgt op hot roos- 
ter twee wisselepanuiiigen, n.l. aan swakke 
rimpalspaiinijjg f r eq, 100 He uit het p»s.a.("vla 
036 , K 32 ) o» een gedeelte T aa da outpu tap turning 
-ran Sl6 Tla R33- Zlj* da freq. gelijk dan zijn 
d® groans bsnen constant, in. hot aadere geval 
Tarieeren sa. IJkan op 100 Ps met bahulp Tan 
R2 is daardoor mogelijk. 



OlTDEEHOtlD, RSPARAflB EH OICTISSELSH VAfl 0HDER- 

vWVM 

Onderho ud 

Bit "sal si eh hoof’d sake 11 jk tension tot hat 
eventueel remplacecren two de buiien. Dese 
Ei^n te bereiksn door de achterwand te verwij- 
deren (7 sehreeTen) , 

Bij het eventueel uitwisselan ran de buisen 
EK2 ale “flat afrsgelen Tan de oscillatoron*. 

Da EMI kan men bereiken door de buishouder, 
trelke met 2 sehroeven bevestlgd is, in eijn ge- 
heel los te nenan. 

Reparable 

iia hat uitka.it an van de chassis sijn alls on- 
derd.ee len direct te bereiken en uit te wisselen. 



J1 tkasten 

1 . achtarvand loeschresTen (7 sohroevan) 

2. de ses knoppen op voorwand loaaemen 

STRPOMES Elf SPAMISDEN 
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3. Toorwand lasschrosren (7 schroeren) 

it* ondsrste chassis lossehreeven (it sohroevet^ 

5* Bit buishouder losnenen (2 sehroeven) 

6. potentiometer ( synohroaisator) losnenen 
(2 schroersn) 

7* de twee boTensts chassis losnenven (2*3 
sch.ro Wen) 

Inkestws in omgekeerde volgorde. 

Het afragelen van de oscj llat&ren 

1. Oiti: eaten, echter buishouder EMl en poten- 
tiometer laten litten en chassis loe in 
kaet laten staan* 

2. Enoppen opzotten ; g roots knoppen Tan Cl 
en CJ (fig. 2) weglatea, 

3. Cl, C3 «a A2 (fig, 2) , alaook c If* en C2U 
(fig.it en 5) gebeel llnksom draaien. 

R2 (fig, 2) on Cif2 en Cit3 (flg.it en 5} half 
in draaden, ftl on A1 (fig. 2) geheel r»ahts- 
om draaien. Apparaat Harden. 

it. Trioderoltenater Tan 1 'jV of Tolianeter v an 
Fhilipa CJniTerseel Meetapparaat type 
GMii256 (instellen Toer 10V" wisaelepanaiag) 
aanslui ten op KT en K2 (fig. 2) . 

5 . Ben ontrangtoestel met afstemiruis Instel- 
len op 530 H s Toluneragalaar lets opea- 
draaien. 

6. De antenne aanslui thus koppelen. met toon- 
generator : snoertje Tan antennebus ont- 
Tangtoostel near K3 (fig, 2) ran generator. 

7. Ci(2 (fig.it) m «t it mm gel sol. dopsleutel 
verdraai et: tot hot af stemlcruis Tan het 
ontrangapparaat zoo breed mogelijk is. 

8* Cit3 bijdraaien tot TOltmeter 0 aanwijst. 

Men moot dan sevens geen toon uit het 
oatrangtoestel hoorcn, Dit is het ailpunt 
Tan do generator . 

Varlabele oondcnsator C3 half uitdraaien 
en C2U (fig. 5) indraaisn tot max, uitslag 
op Tolianster is bereikt. 

10. C3 weer goheel liaksom dr&aicn en Cit3 eren- 
iueel bijrcgelen tot iroer het ailpunt be- 
reikt is. Seen toon. 

11. Koppelisg met radiotoestal Terbreken en 

met C3 regelen tot de Tol-buster do hcogete 
stand aansrijst en G lit (fl£*it) indraaien 
tot de triodeToltmeter 10 Volt of de rolt- 
metar uit apparast i(256 9 Volt aanwljst. 

12* C3 «er gaheel linksom draalem en Cit3 

Ttrenhseel tijregelen tot weer hat ailpunt 
bersikt is. 

13» Irimmers Torsegelen on apparast inkasten. 
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Code rummer 1 
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49 362 oi.o 



49 362 01 .0 
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Fig. 1 




Fig. 2 
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Fig. 5 
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